











Test dei diodi

1. Premere il pulsante @ per accendere l'alimentazione dello strumento. Al termine dell'autotest,
lo strumento visualizza "Auto" ed entra in modalita di misurazione intelligente.

2. Premere il pulsante, impostare il puntatore sulla posizione " } ".

. Inserire la sonda rossa nella presa "INPUT", inserire la sonda nera nella presa "COM".

. Toccare I'anodo del diodo con la sonda rossa, mentre la sonda nera tocca il catodo del diodo.

. Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

. Se la polarita della sonda & opposta a quella del diodo, lo strumento mostra "OL", che pud
essere utilizzato per distinguere I'anodo e il catodo.

/\ Avvertenze

Per evitare scosse elettriche quando si testano i diodi in un circuito, assicurarsi che I'alimentazione
del circuito sia spenta e che tutti i condensatori siano scaricati.

Protezione da sovraccarico: 250V

[ 206 I~ M)

Misura della capacita

1. Premere il pulsante @ per accendere I'alimentazione dello strumento. Al termine dell'autotest,
lo strumento visualizza "Auto" ed entra in modalita di misurazione intelligente.

2. Premere il pulsante, impostare il puntatore sulla posizione "{{".

3. Inserire la sonda rossa nella presa "INPUT", inserire la sonda nera nella presa "COM".

4. Mettere a contatto la sonda con il circuito o la capacita misurata.
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5. Leggere i risultati della misurazione sullo schermo dopo che il display si € stabilizzato.
Nota: quando si misura una grande capacita, il tempo necessario per stabilizzarla.
Protezione da sovraccarico: 250V

Misura della temperatura

1. Premere il pulsante @ per accendere l'alimentazione dello
strumento. Al termine dell'autotest, lo strumento visualizza "Auto" ed
entra in modalita di misurazione intelligente.

2. Premere il pulsante , impostare il puntatore sulla posizione"°C’F ".
3. Inserire la termocoppia di tipo K nello strumento, il polo positivo
(rosso) della termocoppia nella presa "INPUT" e il polo negativo (nero)
nell'ingresso "COM".

4. Mettere a contatto la sonda della termocoppia con I'oggetto misurato
e leggere i risultati sul display.

Nota: I'estremita fredda della termocoppia deve essere ripristinata nello strumento per raggiungere
I'equilibrio termico con I'ambiente.

/\ Avvertenze
Quando si misura la temperatura con la termocoppia, la sonda della termocoppia non deve toccare
I'oggetto carico, altrimenti si pu6é danneggiare lo strumento e si possono verificare scosse elettriche
e lesioni personali.
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Rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV)

A Quando si utilizza la funzione NCV, rimuovere la sonda, altrimenti la sensibilita di rilevamento
sara compromessa.

1. Premere il pulsante @ per accendere l'alimentazione del misuratore. Al termine dell'autotest, lo
strumento visualizzera "Auto" ed entrera in modalita di misurazione intelligente.

2. Premere il pulsante impostare il puntatore sulla posizione "NCV/Live".

3. Poila sonda NCV si avvicina gradualmente al punto rilevato.

4. Quando viene indotto il segnale di campo elettrico debole, viene visualizzato il simbolo "--L", il
segnale acustico emette un suono lento e l'indicatore LED verde si accende.

5. Quando viene indotto un forte segnale di campo elettrico, viene visualizzato il simbolo "--H", il
segnale acustico emette un bip veloce e l'indicatore LED rosso si accende.

Nota: prima di utilizzare la funzione NCV, rimuovere lo stilo. In caso contrario, la precisione del
rilevamento risultera compromessa.

Rilevamento in tempo reale

A Rimuovere il puntale nero per evitare di compromettere la sensibilita di rilevamento.

1. Premere il pulsante@per accendere l'alimentazione del misuratore. Al termine dell'autotest, lo
strumento visualizzera "Auto" ed entrera in modalita di misurazione intelligente.

2. Premere il pulsante , impostare il puntatore sulla posizione "NCV/Live" e premere il
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pulsante per selezionare la funzione di misurazione "Live".

3. Inserire la sonda rossa nella presa "INPUT" e rimuovere la sonda nera.

4. Mettere a contatto la sonda rossa con il conduttore in esame

5. Quando viene rilevata una bassa tensione, viene visualizzato il carattere "---L", il cicalino emette
un segnale acustico lento e il LED verde si accende.

6. Quando si misura l'alta tensione, viene visualizzato il carattere "--H", il cicalino emette un suono
veloce e l'indicatore LED rosso si accende. In circostanze normali, la linea rilevata & la linea "LIVE".

Specifiche

DISPIAY ettt 6000 contatori, vero RMS
Frequenza di aggiornamento del diSplay ..........ccccueiiiiiiiiiiiii e circa 3Hz
IMPedeNnZa di MISUIA .........coiiiiiieiiie e s 10 MQ (gamma V)
Tensione di fFUNZIONAMENTO .........coiiiiiiiiiiiie e e s 3 xAAA(1,5V)
P S0 ettt ettt e circa 240g

DIMENSIONI: ..ttt e e 199 mm x 73 mm x 74 mm
Livello di iNQUINAMENTO .......uiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e eeeeeassnbeeeaeassnnnnseaeeeennsnnes 2



Temperatura di fUNZIONAMENTO.........c.ciiiiiiiiee e e e Da0a+40 C

UMt OPEIatiVa ... .ooeii ittt ettt et <80%
AlItUAINE OPEIAtiVA ...t Da 0 a max. 2000 m
Temperatura di STOCCAGTIO ....eeiveeiiiiiie ittt Da10a+60 C
Umidita dell'aria in Magazzino ..........cccooiiiiiiiiiii e <70%

Elenco dei parametri

Condizione di riferimento: temperatura ambiente da 18°C a 28°C, umidita relativa non superiore a
80% .
precisione: + (% lettura + parola)

Funzione Gamma Risoluzione Precisione
Tensione CC | 600mV/6V/60V/600V 0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V 1(0,5%+5)
Tensione CA | 600mV/6V/60V/600V | 0,1mV/0,001V/0,01V/0,.1V +(0,8%+5)
Corrente CC | 60A/600A 0,01A/0,1A +(2,5%+5)
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50~60Hz: +(2,5%+5)

Corrente CA 60A/600A 0,01A/0,1A Altro: £(3,0%+10)
INRUSH: +(5,0%+10)
. 600Q/6kQ/60kQ/600kQ | 0,10/0,001kQ/0,01kQ/0,1kQ \
Resistenza | 5\10/60MQ 0.001MQ/0,01MQ %(1,0%+5)
.| enFreonF/600nFIBKF! | 0,001nF/0,01nF/0,1nF/0,001F/

Capacita | g4 F/600uF/6mF/60mF| 0,01uF/0,1uF/0,001mF/0,01mF | (4:0%+5)
100Hz/1000Hz/10kHz/1| 0,01H2/0,1H2/0,001kHz/ H(1.0%+3)
00kHz/1000kHz 0.01kHz/0, 1kHz *(1,0%

Frequenza
10MHz 0,001 MHz £(3,0%+3)
Ciclo di lavoro | 1%~99% 0,1% +(3,0%+3)
40C~10C +3C
10°C ~100°C 1C +2C
Temperatura |100C ~ 1000C +£2.0%
(C,T) -40°F~50°F +6°F
507~ 212°F 1F £ 4F
212 ~ 1832°F +2,0%
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Manutenzione
/\ Avvertenze

Per evitare scosse elettriche, scollegare i puntali dal misuratore prima di rimuovere il coperchio
posteriore. Non utilizzare mai il misuratore con il coperchio posteriore rimosso.

Le riparazioni o gli interventi di assistenza non contemplati nel presente manuale devono
essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

& Attenzione

Per evitare contaminazioni o danni statici, non toccare la scheda di circuito senza un'adeguata
protezione statica.

Se lo strumento non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria. Non conservare lo
strumento in un ambiente a temperatura o umidita elevate.

Pulizia del misuratore

Per evitare di danneggiare il misuratore, non utilizzare abrasivi o solventi su questo strumento.
Pulire periodicamente il misuratore con un panno umido e un detergente delicato.

Non introdurre acqua all'interno della custodia. Cio potrebbe causare scosse elettriche o danni
allo strumento.

Pulire i contatti della presa con un bastoncino di cotone pulito imbevuto di alcol.

114



FCOHIC-

Z DX KAIWEETS KC602 TP AN OIS T A—2—2HANWLEEHONESTSNET, o
DHBRIRANEREBRETEBRIF—FL v >ROEDERNE 600A AC/DC VSV T A—2—TF,

RERR

I\ B RLBEBESL

BEPINOENAND B0 \UTQEEEEéToT<LéU

CERAORIICK T OBRAEE LK BFEAICH Y, RECHT S FERIES JHRBC LS

(AW

AHEBMTHERAT B I EFBIT TS,

FRMI—FREANNZ vy VICELRALEEZTREREBELENTLEZ L,

e ENU, BNEVTARETA—4—Z2FEALALTLESL,

e FARICTFAMY—FERBELTLESI L, SENBELTLEZY, EENAEHLTWZIES
RIEALEVWTLCES L,

e FRM-—FOEBEEHALTLLESZ L, FHTHIC, BELLFRA M —FEZIHRLTL
rEW,

s BOBERPNZN—QFABTHELET 3HEETHICERLTCLES 0. BRICIEMT 3 £ KE
?éuhﬁéoii

o A—A—[LRRESNTVIEREEERIZELR. HFREIEF L RHFEAMEORICEIML

115



HNTLEE L,

A=A —Dr—2RERIFBHIC, *—2—HMDFRMY—FEEROSMLTLLES L,

A= —DREEIHNLIREDP T —22FAF RETA—2—2ETZ 2 L FEFICLEL
TS,

FRAMY—FPY 3 —&FEIDITIELLIC, WBOEZEHMLELOyr—2&HFLOL
HNTLEE L,

30V ac RMS, 42V ac peak. F7zI3 60V dc ##BZX 3 BEETIEE T ZIHBAIEZTL TS,
ChoDERER, REORBENHET.

A—B—DBAL Y THS 600V RIS 223 L5 HBEDRERITHHEVTL LI,
REMOA R, B MEOHBIIGHTA—Z—2MELELTIEZ L,
TO—JEFEATEEER, IEE T AV A—H—FOBALBLTLES L,
BEROEHEITIHBEF. HBEF A M —FEESELTHIALBS 1 TFR MY —FEELGL, 2
LERBRTZIBEER. SATFRA MU —FEYIHLTHLOHBTF R U —FEYIEHHLT S
(AW

Wi, Bl §44—F2RET3HIIC, BEEREYV. IXTOFEEIYF Y HEHE
LTLEEL,

FERATEFEREIC, BHOY —RTA—2—OEMEERERL T K E W,

116



@@@@@@Q@@@@@@@ﬂ.

=]

)
o

NV O— T
BERREAY 3 —
F A MY —FOUAH
1ERELT
7 5 — A FRRLED
S3—-Uy—2
BRR& Y
MAX/MINK & >~
— h/HERER &
ZERO/SEL/Inrush K% >~
BRT 1 RTL A
coMimF (REBEF R FU—F)
INPUTIRF (FREEF R U —F)
—2R—I FAERELRE v

KAIWEETS
KC602

ceE= @

@ » ke

ﬂ' t’FL‘:

Acrnc CLAMP METER

zzno

AS. unvgr " Z N

1243
117

@
®7
@ E a5
®
6
®
©)
1

i




2SR

AR ERSBIOBHEITIELTEZELENTEZ L,

WaER4%2 v
4 BEEES ~ |rc &R
m— |G (B ~o |rcxrwnc
=] —EiB %— ACE 72 (3DC
ce zﬁ‘_\i‘l‘h‘ié?‘é"%l:ﬁ% LTLE G EHREETER
X

IECSBIEH F YU I11: CAT |11 OHEBEIR, BER., 7 4 —4& . FEHRIEEE,
CAT Il | RIREWVOBRIA> 2 7 4% CEERBOWIRICH T 2 BERRICHT 5 RE
EHBATULET,

118



AUTO| | BRA4> @MU T3 E A LMEEEBIRT 3 N TEET. S, KEY
FUNC EREHLTZ L. AENBIEE—FICROET,
TR COKREVERTE, BAELES/MENYIOBLOET. 2WULETECOE
MAX | | —pzas&TLET.

MIN TMAX/MIN | € — K IZ N BHTIC, ﬁ‘&‘/’éﬁbf%@&#&ﬁ‘él&)ﬁ*&if( 1

0,

SEL HEEEIR/BANERBAER 2 Y TT. CORE Y TIHERELZRIRT B ENT
INRUSH &, RREREBET BIRICRABEEERENIT I ENTEET,

HOLD: RELZAIE@EERNORAA, REFLE T,

AIERIIGREFIC, COBENENICE->-TOB3IEEMBLTLESL, 5Lk
W, AERGTARERNINRRENET,

1ZRELT: COREVE2HULRIFLT B3 &, ERETOF v/ F IHYJ0E
HboET,

119




S D HBRE
RABEEN & AC BRI -
ZEANBRDAIAN

RANERE FEFRPETME O BRI

RNBRENERANNERO_ETH B,

AVFUH—RAVEIE— IV RE T
== - N == o _ BREME
BTV ELHPAERNKRENZHICHET S, B )

FLAME #14

AR BAEROBIERREII4 100ms TY .
BEXMBOBFENA- L&, Z2ICHFENZ2H T, 2V EREEINAEROZ L& [RAER]
ELLET,

120



BR{ERREA

B OEA LR

[N v—shERENED, TCLEMERR
LTS, x—4—2FBENBY0EET.
A—Z—HHFZRMU—FEROSL,
FEHORYEEDTAEOTEZF MO,
HOEHESTRL, AIN—ERIHBEHLTLEEL,

X—g—0*v /F*7
C(©) K2 PEELED B EBRENIAOET. =2
2 BENET UL B @ﬂe EH2BBRIMLLT, x—4—0BEREATICLET.

EhETOA /%47
Rev & 2WUERIMLT 5 &, ERELTO ONOFF N TEET .

F—=aKR=IF
RavalBTET—2h— I FEEOEY / ENELIVBI B ENTEET,

121



BEIEIRA 7
BENE 15 DURICEREN T WSS, BREENT DL A -2 —BEEFMCERNINET.

BENEERE T 7 O @Ehk

A= —DBEAYN TS SR, (R KLY EEMLLT, A—2—0BEEAN. K4
vEBRLTCES Y, BFERL THENERINW. O v— I EIET,
FEIO BRI R, BUAMEEREL TRENEE, FREECRO v—onERINET.

AE: BSR4 THMEEEENC LK, FEITA -2 —0EREYBVLENHOET.

KIEICD2WT

1. BEEANNB EA—2—FHEHIFMICELTFZ FE{TO, EEIC [CAL] EFRENET, 20
EE, P3—UU—REBLTHISVTERFLELELSICLTLEE L,
2. FH—=NTEw, Ev, Ev | &BO, €I TFRIMETLEIEERLET,

122



F—rL o

1. (O KeY BT EA—E2—OBEANOET. L TFAMNETT S & X—2— [ [Auto ]
ERREIN, Av—PAIEE—FICAOE T,

2. BIEHEEEIBIRT BN L <. AC/DC EE. AC/DC TR, . BBz B ICERIL TRIE
LET. BREIS VI TREL, OBIERFR MY —RFANHNEFERTEIVENHOET,

3. RTEAEMSAEEREHRANMS. KREAELTVZLEEL, ARENIRTINET.

FE R RE RN DCEFIE 0.8A TT,
B BITTRE R/ NACER0.5A T .
S BITTRE /N AC/DC EE 0.8V TT .
EE2: BEHIBIBLIERI: AT, DCEE. ACE[E. DCER. ACER.

F 2 MU — KOS
U—RFENELCEROMEoATLE NMESER,
BAELEOTLES N, T4 RTLADFEHRO
DHERGR (L i B ATBEMEN D O T,
FEULLEETBLEDIC, U—FEENNZ v v 0
CELECIMLAATLEZ L,

123



RIEFE

AC/DC EFAlIE

NERERETEEEE, A—2—NBFR MU —FEIOSMLT EE N,
1. (O KEV BT EX—2—DBENNOET. €L TFRIMETT & 4 —2—(3 [Auto]
éiET$n\ 27— FAEE—FICANOE T,

2.(M0 Ka U EIBLT, KAV 2% [A] CabY, M K%Y &ML T, AC % /- 4 DC BFAIE
% EEBEIRLE T,
3. EREROBZECLSLT, AELTVENEZCRTHFN L0 THELSAR, (B RKav s
EMLTEE, A—2—(C[ZERO| EEREN, BETEZLS5CH50ZT.
4. P3—VU—2FLTIS VT E2HEE, BREISVTLT, ISV THERICHALZET
BLET. BEANATS AV —0hibch NS, RENELET.
5 TAREEMNGAEEREFANMOET. XRERLZAET 3156, REMBICAKBBERTRS
nEY.
FE
> THOSVTEFEALT, 1 A0EFERC LS ICLET.
> 1#23%14(&&0%% (1’5'] LEN) ’é?/,ﬂljﬂ:_-g-éé\ %IllLt)\?)EL\[‘—*TBIﬁ L/A(:\\ /,ll}iﬁﬁb\i'zT
SNFRA. REERBOT—TNICIE, BELENOEKAESETFNTHLET., BXT0—JTTHE
TR, y—TWDEBRINVETT.
> BHOBREMER (fl: L1 &£ L2) 2RETZIH5E6. BREAMESINE T,

124



AC RAEFRAIE

1. (O RKav T e A—2—OBENNOET. €V T 7R METT B &, A —&— [ Auto |
2REL, 29— FAEE—FIEAVE T,

2. (9 KavEIML, K4V a—%[A]ICty b L, 6 K2 200 TRANBRAEHEE SR
WU, 2RIV TINRUSH] #R"SEE T,

3. 20#%ISVTHARLEICHCTNBRET, o< 0ETa—UY—REFRMTEEKESS
YTLET. BN TS A —OhLEBLENEA R, BMOTS—ARELET.

4. WHIEHSE (E—2—%&) oEFRzEAN, Y- ERZAELEX T,

5 FTRE@EMOREEREFAWDS.

125



AR BAEROBIELHEIL. 5~600A TT,

AC/DC B EIE
/N 600V (AC) 7600V (DC) D BERAIZETEIHA! SBELRET 3HEE. BEOIN
ELHEVESFICREICITEFELLES L,
1. (O KevaBTE . A—2—OBENNOET. L TFR MAETT &, A—2— I3[ Auto |
E%Tb 27— bMAEE—FICANOZET,

B9 kg HBLT, KAV E—% [V] CAbt. [ K&y £MUT. AC & 713 D6 BE
mmﬁ EEIBIRNLE T,
3. T O—TETINUT] v v o1, BvTo—J% [CM] v v I ICEALET.
4, FTo—JEWRAERRICEMILET WATERE -QEELETICIESELET)
5. BELOBEFEREZFANOET . XRBENBEI NS ERRETICERENRRINE T,

N
7




BEBEFERTa—F 4942 VORIE (Hz%)

1. O K2Vl E, A—2—OBENNOET. tATZRIMARTTEE, A—F—
[Auto | &F/REN, Rv—FBIEE—FICANOET.

2. B Ry AT E, KAV 2— TH2/% ) ORBICEY FSRET,

3. T O—TETINUT] v v o1, BvTo—J% [CM] v v I ICEALET.

4, A= - BT 3BEECPAMICETICESRLET.

5. E'h%Téné UE**%’&M?}ESIO i'g'a

"mv" ¥ 7 EEORIERREN:

1. L 2 2: 10Hz~2kHz

2. (EEORE >50mv  (RMS) . IE3ZH

V "Xy EFRIERRY:

1. L > 2 : 10Hz~2kHz

2. EES0RE >0.5V (RMS) | IFiZE

BiRAE R R

1. LY ¥: 10Hz ~ 2 kHz

2. EES0ORE: >128 (RMS) | IFiLE

"Hz/%" ¥ 7 :

1. H;&%&w v ¥ BHz ~ 10MHz

2. BEEEEH: >2. 5VRMS (AEHAEVEE . BENS<HE0FT.)
R BaRRE: 250V,

127



HRAE Q

1O kg T L, A A —DBENAOET. €L TF R MAET T2, 4— 42— Auto |
EFRAL. AT—PRAEE—FICAOET,

z.aﬁ‘aw&ﬁbr\ RAva—%[Q] ONEBEILALEZET.

3. RmWTO—FETINPUT] Svv 21, BWTO0—TF% [COM] v v 2ICHEANT 3,

4. BIELERPIRIIC o — TSI ET.

5 BEICERSINZIBEHEREFIMOET .

AR OREORREAET 354,
fOEROFEEZ T TREBENEENT S ENHOET.

R

N
v
|
l i k I

ANSEEN=/4

U

128



#iEAE o)
1.(0) Kev BT & A—2—OBEANOET. VT FR IETTZ &, A — & — (2 Auto |
ERTEN, Av—PBREE—FICANOET,
2R KL EEL, KAV a—% [o0) | ORBLADEET.

3. FWTO—TFE2TINUT] Pvoslc, Bv7O0—T%[COM] v v 2 ICEALET,

4 7o0—JEBELCLERE ZERICEMIEET.

5 BAIELIEZ 2 IRIEN 50QKREDIHZE, TH—HIBO, 75 —ARFTINSKTLE T,
AE: EREOWELRET 3154, hOEROFEEZ I ZIFANBOET,

BlEEE: #1V

B & {RE: 250V

=T

129



&4 F— FRIE

1.(0) RV ERTEA—2—OBENNOET . M TF R MNETT B & 4 — 42— Auto |
EFEREN, Av—PFEIEE—FICAVET,

2. (0l KevEHL, R4V 4—% [P} | ORBCELEET.

3. FWTO—TETINUT] Pvo oI, BW7O0—T%[COM] v v VICHEALET,

4. FWITO—TTEAF—FO7/—FiLfh, BT O0—-JTREA4AA—FOHY — FIZEML
¥,

5. I_IEIC%E'T'énél,\“/Ezt%i’wLyjﬁlo E i

6. T7O—TORBYENT A F— FOBHEFEDIFE, »—42—F[0L] #2RRL. 7/—F, AV
—FORXBINTEE T,

O\ B

B O&Z 44— FEBRET I, REL2ETE-H, AROBFEEO, §XTOIVFr o
PHMESNTOWBIEEMBLTLES L,

BERERE: 250V

BEREAE
1_@Dﬁ&yéﬁb\}—&—wﬁﬁéAniiot»7?xhﬁ%??éé\}—&—urmmj
é%%én\xv—hWiE—FEAOiT
2R KRa Y EEL, K1v2—% ] ONBILADEET,

130



3. FWTO—FETINPUT] v v o2, BEWTO—TFZ%[COM]| v v 2ICEALET.
4, FToO—JEBIERKE IHBESRSCEMIEET,

5. REWIRELEIL, REAEI GRAEEREHZAFMOET.

AR ASLBERELHETEEE. RETEAETLBBENAMBIENHOET
BERERE: 250V

i ERIE

1L (O)KeYEWTE, A—2—OBENNOET. AT 5
ZMNETTEE, A—2—2 [Auto] EFREN, R7—F
AIEE—FICADE T,

2. (B K aBL, R4V &—%& [TF] ORBILADEE
7.

3. KEABXWM2AIERCHEAL, BEXMO TS 2B (Ff) %
[INPUT] v w12, 24F 1B (B) % [COM] NAICHEN
LET.

4. BEXMTo0—-JTEHAEYICIEMES . RREEH,LER
ERAROET

AE: BT OAR BB ORMNS Y RE LRI, 1
BATETENBETLRVERIANNOET,

131



ANEE
AEMTREZAET 51568 ABMOT0-INFELILMFCMAT S LEWE, AIE
BMEGLELY BRELTASEHERE TARENH VX T,

EEmRNZREESRE (NCV)

I\ NoViSEE B ERT 31541, 70— TERMOIE &0 EIRHBE CHENHE T,

1. () Kev T & A—2—OBENNOET . AT F R NFTT S &, X — 4% —[E[ Auto ]
ERTEN, Av—PREE—FICANOET,

2. B Ra v &L, KRA4v2—% [NCV/Live| DIUEBICEHEET.

3. RIENCVZ' O — THBR L ICHERA Y FIIESWTWEE T,

4, MBEREENTEING L, [—L] 7—I0RTIN, E=TZND-<K 0 LB, FEOD
LEDA v o4 —2—mEkTLE T,

5 BOWBREENTFEEINEE, [—H] v—ohFKRrEh, E—TENECIEO, FHRELEDA v
SHE—a2—-NETLET.

R NOV BeeEERTAEIC, To—FEBMOML TS0, dh0E, HREREEICSEN
HET,

132



AR

BOWFRM—FZEROMSHOE, BREREICEENEET .
1. @d’(&)’éﬁ?é\)‘—ﬁ—@%fﬁb\"‘)\() FTBWVIFRIMNDTETTEE A—42—E[Auto ]
&%%én\zv—hWEE—FmAOi?

BRlRka v &ML, K1Y 2—% [NOV/Live] ORBLEDE, K2 &L T ILive
/,\E#J% EEIBINLE T,
3. FWITo—J% [INPUT] v v 2 1AL, B0 O—-J2BOSLET,
4. FBEITo—-JEFGAEMCEMILET.
5. REE=RETEE, [——L] OXENKRTEN, E—TEND-< 9B, ZFOLEDA AT L
7.
6. BBEEZAETZE. [—H] OXFENTRSIN, THEF—NROWE—TF%ES L., FRELEDA
VIE—ANETLET. BEOBE. COEEBREINES AV TLIVE] £TY.
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fT#k

R w e 60001 W v b EOEWE
AVE=EYZRDBITE 10MQ (VL)
= 3 X AAA (1.5V)
. #9240g
ST 199mm X 73mm X 74mm
TBRL N b. 2
B R 0 to+40 °C
BB .. <80%
B 0m B EA 2000 m
RIE R - 10 to +60 °C
R DB R B . . <70%



NS IA—4a4—8%

SELM. BIERE18°C~28C. HMHE

WBE: + (% iAo+ 7—F)

EB0% LT,

HRe Ly SIRRE BE
DC BE | 600mV/6V/60V/600V 0. 1mV/0. 001V/0. 01V/0. 1V + (0. 5%+5)
AC EBE | 600mV/6V/60V/600V 0. 1mV/0. 001V/0. 01V/0. 1V + (0. 8%+5)

DC B 60A/600A 0.01A/0. 1A + (2. 5%+5)
50760Hz:
=+ (2. 5%+5)

AC ER 60A/600A 0.01A/0. 1A Z Dfth:

=+ (3. 0%+10)
TN £ (5. 0%+10)
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600Q /6k Q /60k Q /600k

.1Q/0.001kQ/0.01kQ/0.1kQ/

- + y
i Q/6MQ/60MQ _001MQ /0. 01MQ + (1.0%+5)
o | 6nF/60nF 7600nF /6 wF/ | 0. 001nF /0. 01nF /0. 1nF /0. 001 W F/

FTom e + 44
BEER | (0 F/600 1 F/6mF/60mF| 0.01 1 F/0. 1 1 F/0. 001mF /0. 01nF (4. 0%+5)
100Hz/1000Hz/10kHz/ | 0. 01Hz/0. 1Hz/0. 001kHz/ T (1. 0% D)
100kHz/1000kHz . 01kHz/0. 1kHz
BIRE
10MHz - 001MHz + (3. 0%+3)
T; 4_;»‘ 1%799% 1% + (3. 0%+3)
-40°C~ 10°C +3C
10°C ~ 100°C 1Cc + 2°C
B 100°C ~ 1000°C + 2.0%
c, 'F) -40°F~ 50°F + 6F
50°F" 212°F 1F + 4F
212°F” 1832°F + 2.0%
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A —

4

FFYR

.gm

BEBTZ0D, *—2—OEEENTHIIC, A —2—MBFRMY—FHEERMOILTL
Néuoﬁﬁéﬁbtﬁﬁrx A—EFRALEVTCES L,

CORIRERAAE CEH I N TOE MEEBY ERE, EMFHEOH 2 ALZINIT> TR,
FEER

BRPHERICLZBELZEIT S, BYILABHEINEEZ L TORIVKRE TEERERICHN
KLESILLTLEEL,

*—a—aREBFERALEWMGEE, B2ROMLTLES L, BE-ZEOHMCREL &
NTLEE L,

a—0oV—z=vy
A—R—OWEEBRIT S0, COBBICHMEBRICAZEFRALELTEIL,
WMo EFUREBITHOT, BHNICA—2—2FBRL TS L,
F—Z20HICKEANGENTL LI, BREPHEEZOIEDFERICE VLT,
Uy POBESIR, ZLVI—NVISELEGEETHROTCEE L,
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3 Years Warranty

Drei-Jahren-Garantie

Garantie de 3 ans

Garantia de 3 afnos

Tre anni di garanzia

3EFBIRAE

: Shenzhen Wanhe Inr ion Technology Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

UK

REP

YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44,07514-677868

H2YHUK@gmail.com

%q:ﬁ.gm Elﬁgl o

C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

+49(069)27246648



